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Strojírenství je technický obor, který je postaven na základech fyziky a nauky o materiálech. 
Zahrnuje návrhy, výrobu a údržbu strojů a zařízení. Je to jedna z nejstarších technických 
disciplín. Zabývá se poznatky z dynamiky, mechaniky a kinematiky.  
 
Hlavní odvětví strojírenství se v současné době stává výroba techniky na zpracování dat, 
telekomunikační techniky, mikroelektroniky nebo optiky. Dominantní postavení má v tomto 
oboru automobilový průmysl, v kterém se nejčastěji uplatňuje stále více výrobních linek, 
strojních robotů i souřadnicových strojů.1 
 
Souřadnicové měřící stroje jsou velmi významnou inovací v oblasti měření ve strojírenství. 
Konstrukce těchto strojů byla vynucena v automobilovém, leteckém průmyslu a také potřebou  
měření u NC strojů ve strojírenské výrobě. Princip je založen na stanovení základního bodu 
v prostoru. Polohy dalších bodů na měřené součásti zjistíme formou souřadnic ve všech třech 
osách X,Y,Z. 












                                                          
1 WIKIPEDIA. Strojírenství. [online]. 31.3.2015 [cit. 2015-03-31]. Dostupné   
z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Stroj%C3%ADrenstv%C3%AD 
2 http://www.kvs.tul.cz/download/rapid_prototyping/rp1_skripta.pdf 
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1. Obecná charakteristika daného problému:.  
Strojírenství v dnešní době zahrnuje několik odvětví.  
Těžké strojírenství, se zabývá zajištěním vybavení pro důležité hospodářské podniky pro doly, 
hutě a továrny. Spotřebuje se zde velké množství materiálu. 
Produkty středního strojírenství jsou obráběcí stroje, lokomotivy, automobily, lodě i 
motocykly. Tato výroba je většinou umístěna do oblastí spotřeby, protože hodnota práce je 
přibližná s hodnotou použitého materiálu. 
Odvětví lehkého strojírenství je soustředěno na veškeré obory vyrábějící spotřební 
elektroniku. Vyrábí se například televizory, radiopřijímače a menší elektronika.  
Přesné strojírenství představuje výrobu měřících strojů a speciálních zařízení pro zdravotnické 
i jiné účely. Zahrnuje obor jemné mechaniky či optiky. Jedná se o nejvyspělejší strojírenský 
obor. Produkty jsou počítače, hodinky, fotoaparáty, přesná optika a laserové technologie i 
souřadnicová měřící technika. 3 
 Souřadnicová technika je oblast, která patří k nejrychleji se rozvíjející oblasti umožnuje 
rychlou a přesnou kontrolu. Umožňuje rychlou a přesnou kontrolu složitých obrobků. Přispívá 
k zabezpečení kvality a výroby a tím zvyšuje svou schopnost na trhu.  
Jednou s firem, která vlastní souřadnicový měřící stroj je firma Pramet, která sídlí 
v Šumperku.  Překotný vývoj souřadnicových měřících strojů (Coordinate Measuring 








                                                          
3 manualkuspechu. Strojírenství. [online]. 31.3.2015 [cit. 2015-03-31]. Dostupné z: 
http://www.manualkuspechu.cz/index.php/strojirenstvi 
4 tamtéž 
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2. Firma Pramet tools  s.r.o. :    
Téma, které mi bylo určeno, bylo řešeno u šumperské firmy Pramet tools , s.r.o. 
Tato firma se zabývá výrobou a prodejem obráběcích nástrojů ze slinutého karbidu. Všechny 
produkty, co firma Pramet vyrábí, jsou vyráběny v České republice (EU). Prodávají se 
prostřednictvím sítí a poboček řad smluvních partnerů.5 
 
Společnost se v posledních letech zaměřila spíše na rozvíjení obchodních sítí exportu. Pramet 
má zákazníky ve více než 50 zemích světa. Vlastní zastoupení firmy se nachází v 9 zemích na 
světě a to včetně zámoří.6 
 
Firma Pramet se snažila navázat na dřívější tradici výroby slinutého karbidu, která trvala více 
než 60 let a to přímo v Šumperku, kde se také nachází výrobní závod i centrála společnosti. 
Sídlí tu také oddělení výzkumu a vývoje či logistiky a marketingu.7 
 
Dále firma nabídne širší sortiment produktů z oblasti všeobecného obrábění a specializuje se 
na segmenty Metalurgie a Železnice, ve kterých dokáže zajistit řadu inovativních řešení. 
Zákazník má od nás možnost zakoupit nástroje, které jsou vyráběny nejnovější technologií. 
Společnost se snaží dbát na to, aby její zaměstnanci měli na paměti, že je důležité nadšení 
zákazníka, rodinný duch a osobní zaujetí.8 
Firma Pramet si je vědoma, že její průmyslová produkce má určitý dopad na životní prostředí 
a snaží se tento dopad minimalizovat. V roce 2014 se spojil s výrobcem monolitních nástrojů 
a to se společností Dormer Tools. Takže dále rozšiřuje své možnosti v nabídce, díky spojení 
dvou firem nabídne obsáhlejší portfolio jak destičkových tak monolitních nástrojů.9 
 
 
                                                          
5 PRAMET: O společnosti. [online]. [cit. 2015-01-17]. Dostupné z: http://www.pramet.com/cz/o-
spolecnosti.html 
6 tamtéž 




                                                                                                                                              VŠB-TU Fakulta strojní 




2.1 Popis kvalit a kontrol ve výrobě: 
Ve strojírenství, ale i všude jinde, je velmi důležitým faktorem kvalita. Kvalita nejen 
materiálů, ze kterých firma dále vyrábí výrobky, ale kvalita všech částí a postupů výrobku. 
Aby se firma mohla zaručit za své kvality, potřebuje kvalitní zázemí, nástroje a management, 
který svými schopnostmi dokáže firmu dále prezentovat a v pozitivním směru posouvat.10  
 
Firma by měla pravidelně provádět audity, nebo-li kontrolu výrobků a služeb. Z kontroly se 
dá lehce odvodit, kde problém vznikl a kde jsou vidět nedostatky procesů ve výrobě. 
Problémům se dá takto předejít a práce může být i efektivněji odvedena. 11 
 
Firma by měla za svoji kvalitu ručit. Může si rovněž nechat udělat certifikát a tím potvrdit a 
ukázat, že své kvality garantuje. Certifikát potvrdí, že firma vzhledem ke všem podmínkám 
včetně prostředí je na slušné úrovni. Je to dobrý krok k dalšímu zlepšování a zdokonalování 









                                                          
10 KLUSÁK, Lukáš. Statistické zpracování a analýza dat výrobkových auditů. Ostrava, 2014. Bakalářská diplomová 
práce. VŠB-TUO. 
11 KLUSÁK, Lukáš. Statistické zpracování a analýza dat výrobkových auditů. Ostrava, 2014. Bakalářská diplomová 
práce. VŠB-TUO. 
12 tamtéž 
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Obrázek 3 – Základní rozměry břitové destičky13 
                                                          
13 PRAMET: O společnosti. [online]. [cit. 2015-01-17]. Dostupné z: http://www.pramet.com/cz/o-
spolecnosti.html 
Vysvětlení typu destičky podle ISO kódů 
SNMA 190631 Typ destičky 
S Čtvercový tvar 
N Úhel hřbetu  
M Tolerance rozměru břitové destičky 
A Provedení destičky 
630 Materiál destičky 
96003884 Číslo výrobku 
1606133-6461 Interní kód 
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2.3 Souřadnicové měřící přístroje: 
Jsou jednou z nejvýznamnějších inovací v oblasti měření ve strojírenském odvětví. Tato 
konstrukce je nucenou potřebou u měření v automobilovém či leteckém průmyslu.14 
 
Princip souřadnicového měření spočívá v tom, že si stanovíme jeden základní bod v prostoru 
a polohy dalších bodu na součásti, které měříme, odvodíme pomocí souřadnicových rozměrů 
v ose X,Y,Z. Základní bod si můžeme určit v kterémkoliv pracovním místě měřícího prostoru, 
a to je velkou výhodou oproti konvenčním metodám.15 
Pokud srovnáme tradiční způsoby, kde odečtení naměřených hodnot z jemných stupnic je 
zdlouhavé a namáhavé, tak představuje číslicový způsob vyhodnocení výsledku u 
souřadnicových strojů velký kus vpřed. Navíc je většina číslicových souřadnicových měřících 
strojů (SMS) přizpůsobena tak, že k nim je možné připojit další externí zařízení pro 
zaznamenání naměřených hodnot, a to dokáže automaticky registrovat měřené body. Záznam 
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2.4  Kalibrace souřadnicových měřících strojů: 
Moderní měřící technika není schopná plnit úkol primární technologie bez toho, aniž by 
předtím provedla důkladnou kontrolu vypracovaných měřících postupů. Využívá 
vyhodnocovací techniku, kvalitní software a samozřejmě kvalitní pracovní kolektiv, který se o 
přístroje stará a pravidelně provádí kontroly, aby se dokázalo předejít zbytečným chybám. 
Další vcelku nutnou podmínkou jsou dobře vybavené laboratoře i teplota, tedy klimatizace.  
Teplota má relativně velký význam, hodně ovlivňuje výsledek měření délek, rozměrů a 
tvarů.17 
 
SMS má za úkol kontrolovat výrobky. Umí velmi rychle pracovat, měřící časy redukuje 
zhruba o 80%. SMS ve spojení s počítačovou technikou umí účinně zvyšovat a udržovat 
jakost při obrábění i tváření. SMS se hodí zvláště na rozměrovou kontrolu součástí, které se 
vyrobily na vrtačkách nebo frézkách.18 











                                                          
17 tamtéž 
18 Souřadnicové měřící stroje [online]. 2007[cit. 2015-01-17]. Dostupné z: 
http://www.kvs.tul.cz/download/rapid_prototyping/rp1_skripta.pdf 
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2.5  Zajišťování kalibrace: 
Největší německé firmy Bosch, Zeiss, Leiz Vw používají jednotnou metodiku kalibrace PTB 







Obrázek 5 – zajišťování kalibrace 
 
 
2.6  Multisenzorový souřadnicový přístroj WERTH:  
Měřicí 
rozsah X= 200mm/ 300mm/400mm; Y=200mm, Z=200mm 
Dostupné 
senzory 
Werth video senzor pro zpracování obrazu (IP),Werth Laser 
senzor, kontaktní spínací sondy 
Aplikace 
Díly z plastu, konektory a kryty, lisované/ohýbané dílce, 
tištěné spoje, základny a komponenty náramkových hodinek 
atd. 
 




                                                          
19 tamtéž 
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Obrázek 6 - Stroj pro vysoce výkonné měření                                           







Obrázek 7 - Werth VideoCheck se dvěma osami Z         
 
                                                               
3. Způsoby hodnocení SMS zařízení: 
SMS je zařízení, které má svoji příměrnou desku doplněnou o měřící mechanismus. Tento 
mechanismus je měřícím prvkem a je dále vybaven měřícím dotekem, který ohmatává  
kontrolovanou součást. Polohu, ve které se právě nachází, je možné zjistit bud opticky a nebo 
častějším způsobem, přímo na číslicovém ukazateli.20 
                                                          
20 Souřadnicové měřící stroje [online]. 2007[cit. 2015-01-17]. Dostupné z: 
http://www.kvs.tul.cz/download/rapid_prototyping/rp1_skripta.pdf 
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3.1 Přesnost hodnocení SMS souřadnicových měřících strojů: 
Je důležité sledovat přesnost a způsob jednotlivých prvků, tedy, jak stroje pracují. Uživatele 
zajímá výsledek a samozřejmě dosažená přesnost měření. 21 
Kvůli těmto důvodům se zavedli zkušební metody, které se dělí na:22 
o Metoda Analytická 
Musí se zde kontrolovat chyba a polohování v jednotlivých měřících osách. Kontrola 
vzájemné kolmosti jednotlivých os, dokonce i odchylky rovinnosti pracovního stolu, či chyby 
snímacích systémů. Základní měřidlo, které se zde využívá je LaserInterFerometr. Dokáže 
zkontrolovat a rozlišit délky s přesností 0,1µm, zvládne i odchylky přímosti a kolmosti.23 
o Metoda Komplexní 
Touto metodou lze získat veškeré komplexní informace o tom, jakou má celý systém SMS 
jako celek přesnost. Pro uživatele to znamená zásadní výhodu, a to v jednoduchosti zkoušek. 
Tyhle metody jsou založeny na použití etalonu a to:24 
o  Prostorových  
Říká se mu také úsečkový etalon. Jedná se o dvě přesné koule, které jsou spojeny pevnou tyčí, 
z materiálu o minimální roztažnosti. Díky tomu je zachována konstantní délka.25 
 
o  Plošných 
 Kalibrace je prováděna ve dvou horizontálních rovinách a dvou vertikálních.26 
 
o  Lineárních 
 Koncové měrky jednotlivé nebo i jako sestava.27 
 
                                                          
21 tamtéž 





26 Základní normy a pojmy Technického měření: ETA Otázky 2011/2012. [online]. [cit. 2015-01-17]. Dostupné z: 
www.google.cz/#q=ETA_VYPRAC_2011 
27 tamtéž 
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3.2 Typy konstrukcí SMS: 
Konstrukce měřícího stroje SMS se vyznačuje mechanickým spojením dvou nebo tří 
pravoúhle uspořádaných přímkových vedení a pracovním způsobem odečítání souřadnic na 
objektu, který se právě měří za pomocí optického a elektro kontaktního doteku.28 
Souřadné osy SMS jsou na sebe navzájem kolmé. Jsou také kolmé rovnoběžně s příměrnou 
deskou. SMS je více druhů a jsou podle potřeby dále uspořádány do dalších skupin. Aby se 
dosáhlo co nejlepší přístupnosti do měřících prostorů, používají se dnes tyto typy 
konstrukčních uspořádání: 
 
o Mostové (mají největší uplatnění, vyniká tuhou konstrukcí a velkou kapacitou měřícího prostoru) 
o Pinolové 
o Výložníkové (nemá tak velkou kapacitu měřícího prostoru, ale za to má lepší přístup k měřené 
součásti) Klasicky se používají pro kontrolu obrobků menších či středních rozměrů)29 
Je důležitý ohled na hmotnost obrobků proto jsou vyráběny SMS: 
o S pevnou deskou v úrovni podlahy. 









Kvůli přesnostem a způsobům používání se SMS dále rozdělují: 
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o Nejpřesnější použití SMS - nejčastěji se jedná o laboratoře, kde se dává důraz na 
maximální přesnost. Musí se zde dodržovat komparační princip. Vyžaduje se zvýšená 
přesnost odměřování měřících hlav. 
o Pro provozní použití – využití většinou pro měření skříňových součástí. Je zde kladena 
vyšší přesnost než u výroby. 


















Obrázek 9 – mostový SMS 
 
 
                                                          
31 Souřadnicové měřící stroje [online]. 2007[cit. 2015-01-17]. Dostupné z: 
http://www.kvs.tul.cz/download/rapid_prototyping/rp1_skripta.pdf 
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3.3 Popis konstrukce SMS: 
Základem konstrukcí je příměrná deska. Na vodící plochy se kladou velmi vysoké nároky 
z hlediska dosažení rovinnosti a kolmosti. Minimální úchylky rovinnosti vodicích ploch bývá 
kolem 0,002mm/m, lapováním se dá dosáhnout až 0,005mm/m. 
Díky použití kamene se změny u ocelových a litinových konstrukcí v geometrických 
přesnostech dají vyloučit.  Používá se nejčastěji granit a diabas.32 
 
Měřící rozsah SMS je prostor, který při měření obsáhne měřící hlavice a je dán dovolenou 
hodnotou jednotlivých souřadnic  X,Y,Z. Cejchováním a dotýkáním snímací hlavice se měřící 
rozsah zmenšuje. Uhlíková vlákna nebo keramika jsou cenově dostupné materiály. Abychom 
minimalizovali dynamické chyby a zvýšili vlastní frekvenci, používá se zde metoda 
konečných prvků.33 
 
Pracovní desku, (používá se granitová deska nebo litinový odlitek) podepírají čtyři základní 
pevné podpěry. Horní pracovní deska je broušena a jsou v ní otvory se závity. Díky tomu se 
měřený kus může připevnit. Na konci desky je upevněno seřizovatelné vedení, po kterém 
pojíždí most. 
o Most, (tzv. složená uzavřená konstrukce) jehož stojny tvoří profily ČSN 426936. 
 
o Vozík je deska s kalenými vodícími plochami. Uvnitř desky je závěs pro uložení 
objímky nebo pinoly či projektoru břitu. 
 
o Pinola, (litinová nebo duralová tyč s profilem H) musí být vyvážena a to pomocí 
mechanického vyvážení nebo s pomocí dvou souměrných závaží. 
 
o Vedení je důležité proto, aby nedošlo k trhavým pohybům s maximální přesností i při 
minimálních rychlostech. Aby se části mohli lehce posouvat, je pohyblivá část uložena 
na vedení s co nejmenším třením a maximální tuhostí celého zařízení.34 
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3.4 Kalibrace doteků: 
Je možné provádět pomocí KALIBRAČNÍ KOULE nebo krychle. Nejrychlejší způsob, 
obzvlášť při ručním měření, je pomocí nastavovacího kroužku, který je uložen v dutinoměru. 
Ještě před tím, než změříme průměr kroužku, musíme zadat nulový poloměr doteku. Takže 
SMS vyhodnotí souřadnice středu doteku. Ze skutečného a změřeného průměru získáme 





Obrázek 10 – kalibrační koule 
Běžný kontaktní snímač má trojúhelníkovou charakteristiku necitlivosti. Optimální by bylo 
snímat při kalibraci doteků 6 orientovaných bodů, souhlasně s trojúhelníkem. Tak, aby byli 3 
body na vrcholech a 3 body umístěny uprostřed mezi nimi. Obvykle při ručním měření 
průměru snímáme 4 body orientované ve směru os stroje.  
Stejný způsob je použit při kalibraci doteků. Díky zkouškám, které byli provedeny a 





Obrázek 11 – kalibrační koule mitutoyo 
 
 
                                                          
35 Souřadnicové měřící stroje [online]. 2007[cit. 2015-01-17]. Dostupné z: 
http://www.kvs.tul.cz/download/rapid_prototyping/rp1_skripta.pdf 
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3.5 Vybrané druhy kalibračních koulích: 
 













                                                          
37 Mitutoyo: Prospekty. [online]. [cit. 2015-01-18]. Dostupné 
z: http://www.mitutoyo.cz/files/prospekty/prc1312.pdf 
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4. Měření složitých součástí: 
Měření složitých součástí můžeme provést například na souřadnicovém měřícím CMM stroji 
CarlZeiss. Tento stroj využívá aktivní systém VAST XM, který má za úkol součást precizně 
poznat, a to i do hloubky a přesně ji změřit. Součást se uchopí a pomocí počítače, který je 
spojen s měřící technikou, se těleso podrobí měření. CarlZeiss vyrábí i optiky fotoaparátů a 








Obrázek 14 – Vysoce přesný měřící přístroj CarlZeis 
4.1 Měření složitých tvarových ploch: 
Pro komplexní proměření tvarově složitých ploch na obráběcím stroji, je zapotřebí sestavit 
komplexní postup pro měření. Je zapotřebí získávat spousty bodů z měření a vystihnout 
detailně tvar dané součásti, především proto, aby byly proměřeny plochy i tam, kde se může 
vyskytovat chyba. Program je sestaven tak, že proměří souřadnice bodů, ty automaticky uloží 
a tím pádem vyhodnotí polohu daného bodu a zjistí tolerance. Obsluha stroje má okamžitou 
informaci o stavu plochy, takže může součást buď ihned vyřadit, nebo hledat důvody, proč 
chyba vznikla. Pokud by součást byla nevyhovující, uživatel ji může ihned vyřadit a pracovat 
s novou.39 
                                                          
38 Carl Zeiss: Přesné měření na CMM Carl Zeiss. [online]. [cit. 2015-01-18]. Dostupné 
z: http://technologie.fs.cvut.cz/provide/mereni 
39 MĚŘENÍ SLOŽITÝCH TVAROVÝCH PLOCH OBROBKOVOU SONDOU A VYHODNOCENÍ 




                                                                                                                                              VŠB-TU Fakulta strojní 




5. Werth VideoCheck   
Součást byla měřena dotekovou metodou. Měření probíhalo na multi-senzorovém stroji Werth 
VideoCheck, což znamená, že součást může být zpracovávána bud opticky kamerou, nebo 
dotekem.  Systém, kterým je součást kontrolována, se skládá z optického a laserového 
snímače. Snímání probíhá nejčastěji dynamickou sondou. Režim provozu je po dráze a 
využívá software WinWerth. To vše běží na Operačním systému Microsoft Windows. 
 
 
5.1 Technická data 
osa [mm] [in] 
X 400 16 
Y 400 16 
Z 200 8 
 
Tabulka 3 – Měřící vzdálenost (dosah) 
 
 [kg]  [lbs] 
1100 2425 
 






L – měřená délka v mm 
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5.2 Dotekové měření 
Měření bylo prováděno na multisenzorovém měřícím stroji, který umí měřit s přesností až 
0,7µm. Každoroční kalibrace zajištuje záruku maximálně přesných výsledků. Stroj byl 
vyroben v roce 2013 a základní část konstrukce je tvořena granitovým šasi.  
Pracovní napětí je v rozsahu 115-230V [AC]. Pracovní granitová deska se pohybuje na 






















Obrázek 16 – Štítek Werth Messtechnik 
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Konstrukce stroje je zvláštní hlavně díky posuvu po vzduchových polštářích, které 
minimalizují citlivost vůči vnějším vlivům. Vzduchová ložiska pak zaručují stabilitu a 
přesnost měření. Jsou mazána vzduchem místo oleje, díky tomu je provoz dlouhodobě 
stabilní. Je to velká výhoda oproti klasickému posuvu. Zde nevzniká žádné tření, tudíž se 
materiál neopotřebovává a mnohem déle vydrží. Vyznačují se lehkou údržbou, dynamickou 
přizpůsobivostí a provozní nenáročností. 
Ložiska se vzduchovou vrstvou využívají i v leteckém průmyslu, od roku 1970 jsou v provozu 










Obrázek 17 – Zadní pohled pohonné jednotky (vzduchová ložiska) 
 
Další pracovní částí je řídící jednotka stroje CNS kontroler, který  je uložen do ochranné 










Obrázek 18 -  Řídící jednotka CNS  
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Obrázek 19 – Kabely řízení 
 
Hlavní ovládací panel celého zařízení.  Pomocí kláves a joysticku se ovládá například osa 
posuvu, rychlost nebo optická kamera s horním světlem. Kamera se využívá zejména při 
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5.3 Nastavení  kalibrace 
Měření bylo prováděno pomocí soupravy doteků Renishaw a ITP. Kvalita u těchto dvou 
výrobců je srovnatelná na špičkové úrovni.  Na obrázku vidíme soupravu doteků od Firmy 
Renishaw mezi nimi jsou i doteky od firmy ITP. Každý takovýto dotek je zpracován 
s nejvyšší přesností, proto se cena doteků pohybuje v řádu tisíců korun.  
Renishaw je globální společnost s klíčovými odbornostmi v měření, řízení pohybu, 
spektroskopii a přesném obrábění. Sídlí v Brně. Má akreditovanou laboratoř i servis. Je to 
světová špička, která se snaží stále zlepšovat efektivitu a kvalitu výroby. Výrobky firmy se 
používají k automatizaci strojního obrábění a k souřadnicovému měření.  
 
 















Obrázek 22 – Kalibrovaný Dotek SH25-1 a 10mm Kalibrační koule 
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5.4 Průběh operace 
Pro měření byl vybrán náhodný 3mm kalibrovaný dotek s označením SH25-1. 
Tento dotek jsme upnuli do nosného prodlouženého segmentu SP25M prodloužený proto, aby 
byl blíže kalibrační kouli. Tento segment je už ovládán hlavním panelem, který ovládá posuv 
i kameru s osvětlením. Po upnutí kalibrovaného doteku do segmentu jsme se pomocí 
joysticku snažili dostat manuálně co nejblíže 10mm kalibrované kouli.  
 
Pomocí kamery s horním světlem jsme na monitoru viděli jak se blížíme k okraji koule. 
Jakmile jsme se dostali do vzdálenosti asi 2mm od kalibrační koule stroj automaticky začal 
součást dotekově snímat.  Nejprve v ose X po celém obvodu kalibrační 10mm koule. 
Postupně měnil osy a obodoval celou kouli s přítlačnou silou 0,1 Newtonu.  
 
Po celou dobu dotekového snímání  je zakázáno jakkoliv mechanicky sahat na kalibrovanou 
součást nebo ji jakkoliv upravovat. Celý průběh operace trval asi 3 minuty je zaznamenán do 
protokolu. Po ukončení snímání byl vypsán výsledný protokol , kde je uveden kalibrační 















Obrázek 22 – Průběh kalibrace         Obrázek 23 – Snímek z kamery přiblížení okraje součásti 
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5.5 Kalibrační protokol 
Kalibrační protokol obsahuje číslo stroje, na kterém byla operace prováděna a datum o 
provedené práci.  Kalibračním etalonem je kalibrační koule o průměru 10,0035mm, která byla 
měřena 9 body. Jako mód kalibrace jsme použili referenční kalibraci neboli metodu 
porovnávací.   
Protokol jelikož je stroj multisenzorový zobrazuje posun mezi kamerou a dotekem musí být 
zřejmé v jaké vzdálenosti se od sebe kamera a dotyk nacházejí. 
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5.6  Optické měření (kamerou) 
Měření bylo prováděno opět na multisenzorovém měřícím stroji ve stejném programu.  
Tentokrát kalibrační kouli snímala jen optická kamera s horním světlem. 
Nejdříve jsme museli měřenou kalibrační kouli manuálně pomocí kamery najít, poté proběhlo 
měření kružnice u kalibrační koule pomocí kamery. Protože je upnuta do prizmatu není 
možné oskenovat celou kouli naráz. Následovalo srovnání výšky tedy osy Z, kvůli ostrosti 
obrazu.  
Manuálně jsme kameru navedli na součást a opticky sejmuli 3 body do tvaru trojúhelníku. 
Kamera pomocí světla oskenovala kalibrační kouli a změřila ji. Ze 4 bodů změří kružnici a 
poté vyhodnotí chybu kruhovitosti, která činí 0,4µm. Tato metoda vyžadovala mnohem kratší 
přípravu měření a byla nesrovnatelně rychlejší oproti metodě dotekové. Měření je provedeno 









                 
 
                                               
Obrázek 23- Průběh optické kalibrace           Obrázek 24 – Optické zaostření kalibrační koule                                                                 
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5.7 Kalibrační protokol 
Kalibrační protokol obsahuje číslo stroje, na kterém byla operace prováděna a datum o 
provedené práci.  Kalibračním etalonem je kalibrační koule o průměru 10,0035mm, která byla 
měřena 4 body. Jako mód kalibrace jsme použili zkouškovou kalibraci.  
 
Protokol jelikož je stroj multi-senzorový zobrazuje posun mezi kamerou a dotekem musí být 
zřejmé v jaké vzdálenosti se od sebe kamera a dotyk nacházejí.  








                                                                                                                                              VŠB-TU Fakulta strojní 




6. Diskuze experimentů 
Třísouřadnicový měřící multisenzorový přístroj WERTH, jsme zkontrolovali pomocí 
kalibrační koule metodou dotekovou a metodou optickou.  U dotekové metody byla vybrána 
kalibrační koule o průměru 10,0035 mm a následně jsme vybrali náhodný dotek od značky 
Renishaw, který součást automaticky diagonálně obodoval a pomocí 9 měřených bodů 
vyhodnotil posun v osách X,Y,Z a měřenou odchylku D,  která činí 3,002mm a FT 1,009mm  
obě jsou vyhovující. Na zásadě toho se dá říct, že měření je velmi přesné a stroj WERTH má 
velice malé měřící odchylky.  
 
U optického měření, tedy bezdotykovou metodou jsme vybrali opět stejnou kalibrační kouli se 
stejným průměrem a změřili ji pomocí kamery s horním světlem. Nejdřív bylo potřeba 
kameru manuálně nasměřovat ke kalibrační kouli a sejmout 3 body do tvaru trojúhelníka. Poté 
stroj automaticky začal body postupně zaostřovat a snímat po obvodu. Na zásadě sejmutí 4 
bodů vyhodnotil chybu kruhovitost součásti, která je 0,424µm. Tato metoda má mnohem 
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7. Závěr :  
Pomocí kalibrační koule jsme zkontrolovali multisenzorový třísouřadnicový měřící stroj 
WERTH dotekovou a bezdotekovou metodou. U dotekového měření jsme použili kalibrovaný 
dotyk  Renishaw a u optického měření byla použita kamera s horním světlem. Optická metoda 
byla oproti dotekové kratší na přípravu a samotná operace měření trvala podstatně kratší 
dobu, ale měření dotekem bylo daleko přesnější a proto doteková metoda je pro přesné 
vyhodnocení daleko vhodnější. 
 
